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Ez a Kkésziilék specialis kialakitasa
miatt remekiil hasznalhaté vizes,
nyirkos, nedves kirnyezethen.
Széles mérés tartomanya lehetive
teszi széleskirii alkalmazasat a

jarmii- és épiletklima
telepités,javitasteriiletén.

HASZNALATI GTMUTATO

Felépités B o—

. LCD kijelzé

Erzékel6 szonda

. "UP"/"HOLD” (fel / tart)

"ON/OFF” (ki / be)

"DOWN"/"MIN MAX” (le / min-max)

. "SET"/"F, °C” (beallitas / mértékegység valtas
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Tulajdonsagok B

Széles mérési tartomany

Minimum/maximum érték memoria

Celsius vagy Fahrenheit mértékegység

Adat megtartd funkcié

Magas és alacsony hémérséklet figyelmeztet6 funkcio
Billentyli hang

Rozsdamentes acél szonda

Behajthaté tamasz

osoiembenobeses

Csomagolja ki a miszert

Huzza le az elemtartd fedelét

. Teljesen hizza ki a szonda kabelét
. Vegye ki az elemszigetelést

. Tegye vissza az elemtart6 fedelét
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A bekapcsolast kévetéen a miszer lefuttat egy tesztet. Ezt a kijelzé 6sszes szegmensének 2 masodperces bekapcsolddasa jelez.

Ezt kdvetden a késziilék a normal kdrnyezeti hémérsékletet mutatja.

Helyezze be a szondat (legalabb 25mm mélyen) a vizsgalni kivant kézegbe és olvassa le a kijelzérél a mért értéket.

Mértékegység atvaltasa EOOL

Nyomja meg és tartsa nyomva a ,°C / °F” gombot 3 masodpercig.

Rdatrigzités B

1. Nyomja meg a ,HOLD” gombot egyszer ekkor a készlilék rogziti a mért értéket és a képernyén megjelenik a ,HOLD” ikon.

2. Nyomja meg a gombot még egyszer, hogy a kijelz6 visszaalljon a normal allapotba.

1. Nyomja meg a ,MAX/MIN” gombot egyszer a kijelz6m megjelenik a ,MAX"” ikon, igy a normal képernyére visszatérés utan a

készulék a maximalis értéket jeleniti meg a kijelz6n egy adott mérésperiddusban.

2. Nyomja meg a ,MAX/MIN” gombot még egyszer a kijelzén a ,MIN” ikon jelenik meg, és igy a , igy a normal képernyére

visszatérés utan a készilék a minimum értéket jeleniti meg a kijelzén egy adott mérésperiédusban.
3. Nyomja meg a gombot még egyszer, hogy a kijelzd visszaalljon a normal allapotba.

Figyelmeztetés!
Nulldzza le a memériat miel6tt egy ujabb maximum, vagy minimum értéket szeretne mérni.

Akijelz6 nullazasdhoz nyomja meg a és tartsa nyomva a ,MAX/MIN” gombot 3 masodpercig, vagy kapcsolja ki, aztan be a

miszert. Akijelzd ,------, jelzést fogja latni, ami a kinullazott memaria allapotot mutatja.
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Mérési tartomany -50 - 300°C/-58 - 572°F

Kijelzé pontossag +1°C -20°C és 150°C kozott / £1.8°F -4°F és 302°F kdzott
+3°C -50°C és 20.1°C kozott / +5.4°F -58°F és 4.2°F kozott
+3°C 150.1°C és 200°C kozott / £5.4°F 302.2°F és 392°F kozott

Felbontas 0.1° a teljes tartomanyban

Figyel 6 jel felbonta 0.1° a teljes tartomanyban

Kijelz6 érték frissités 1mp

Kijelzé méret 49mm x 20mm

Elem 1.5V, AAA tipus (1db)

Szonda méret 3.5 x 125mm

Méret 86mm x 116mm x 32mm (szonda nélkdil)
Kabel hossz 1.000mm

Miikodési hémérséklet 0-50°C/32-122°F

@ Mastercool.

“World Class Quality”



